
仕 様 書 

 
 この仕様書は、関節鏡システム一式（以下「医療機器」という。）の購入及び納品について適用す
る。 
 
１．品名・数量・規格等 
  

品名 仕様 数量 

関節鏡システム 別紙参照 1式 

 
１）その他詳細等、質問がある場合は、担当者まで連絡のこと 

 ２）搬入・据付・配線・調整・届け出等に係る全ての費用を含むこと 
 
２．一般的事項 
 ① 受注者は、期限を遵守すること。納品にあたっては、事故が生じないよう十分配慮し、 
   疑義が生じた場合には、当院に連絡すること 
 ② 物品を当院に引き渡すまでの調製、保安及びその他必要な管理については、受注者が 
   責任をもって行うこと 
 ③ 受注者は、物品の引渡しの際、次の書類を提出すること 
   ア 仕様書及び取扱説明書 
   イ 保証書 
 
３．納入期限 
   2024年 3月 31日 
   なお、医療機器の納品が完了したことを当院担当者が確認後、承認を得て完了とする。 
 
４．納入場所 
   地方独立行政法人くまもと県北病院 
    
５．検査及び引渡し 
  ① 受注者は医療機器の納品にあたり、当院の指定する者の検査を受け、引渡しを行うこと。 
  ② 検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておく 
    こと、確認できない場合は不合格とする。 
  ③ 納品後は動作確認を行い、不具合等不備があれば不合格とする。 
  ④ 不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。 
 
６．保証期間 
   医療機器受領後１年とする。ただし、納入者又は製造者の責任に帰する物品の破損については、 
   保証期間終了後であっても無償にて良品と取り替えること。 
 
７．その他 
  ① この仕様書に記載されていない事項については、当院担当者と協議すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
＜別紙＞ 
 
関節鏡システム 仕様書 
 
 
構成及び数量 
 

 

品名 規格(型番) 数量 メーカー 

ZEOS 4K関節鏡システム   1式 ジンマー・バイオメット 

内訳）    

カメラコンソール 84-10-4410 1   

4Kカメラヘッドヘッド 3CMOSアイカップ 84-10-4300 1   

4Kモニター31インチ 84-12-3102 1   

モニターカバー31インチ用 84-12-1031 1   

ライトガイドケーブル 青 5mm 84-20-5003 2   

タブレットインターフェース 84-10-1400 1   

4Kアースロスコープ 4mm0° 84-14-4000 1   

4Kアースロスコープ 4mm30° 84-14-4030 1   

シース 6.2mmダブルコック 84-24-4020 1   

オブチュレーター4.2mmブラント 84-24-4032 1   

アースロスコープ 1.9mm30° 84-14-1930 1   

シース 2.5mmダブルコック 84-24-1920 1   

オブチュレーター2.0mmブラント 84-24-1922 1   

スコープショート 2.7mm30°スピードロック 0502-244-030 1   

スコープショート 2.7mm70°スピードロック 0502-244-070 1   

スピードロックカニューレダブルコック OR-343-331-450 2   

オブチュレーターペンシルチップ OR-343-331-410 1   

オブチュレーターブラントチップ OR-343-331-411 1   

トラカールカニューレ OR-343-331-420 1   

センターアームカートワイド MET-4143 1   

タッチパネルブラケット F-FLX-030-200 1   

タブレットホルダー F-FLX-034-03 1   

カメラヘッドトレイ 84-18-1004 1   

アースロスコープトレイ 84-18-1000 2   

D4000コンソール D4000 1   

エルゴ 2ボタンハンドピース D0-4240-000-00 1   

マイクロチョイスフットスイッチ 00-5020-053-00 1   

ZEOS ACCUCUT RFコンソール 8440018 1   

10kポンプコンソール LC-10K0-000-00 1   

APEX7100ハンドリモートコントロール LC-7115-000-00 1   

タニケットスタンド 60-4022-001-00 1   


